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「PA-IgG用容器」の仕様変更に係るお知らせ

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、此の度、弊社では標記専用採血容器をガラス管からPET樹脂素材の製品に

切替えるとともに、キャップの色を現行の茶色からピンク色に改めさせていただく

ことに致しました。現行品が外見上弊社指定の「リンパ球保存容器」(茶色キップ、

同容量)と類似し、互いに誤認される恐れもあることから、視覚的に両者を判別しや

すくすることを意図しております(裏面写真をご参照下さい)。

新容器については、現行品在庫がなくなり次第(11月上～中旬頃)配布を開始する

予定ですので、宜しくご了解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具



［注］
「PA-IgG用容器」の他、「アプロチニン容器」「リンパ球保存容器」
についても採血管素材をガラスからPET樹脂に切替えますが、
外見上はまったく変わりありません(キャップの色も同じ)。
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